For & starte overvaking av sengevating kobler du sensorkabelen
til tilkoblingsporten pé alarmenheten. Ved vellykket tilkobling vil
du here to pip fra enheten.

ALARMHANDTERING OG GJENBRUK

For a stoppe en aktiv alarm midlertidig i ett minutt, trykk pa ”Ak-
tiver” knappen et lite ayeblikk. For & sla alarmen fullstendig av —
ta ut sensorpluggen fra alarmenheten. Alarmlys og/eller lyd vil da
stoppe og alarmenheten vil ga i standby/stremsparing—modus.
Vask begge overflatene av sensoren i varmt vann og terk lett med
en torr klut. Skift vite kler og reaktiver alarmenheten for a
fortsette overvakingen resten av natten.

OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD

For oppbevaring pa dagtid — ta ut sensorpluggen fra alarmen-
heten. Alarmenheten vil pipe én gang og ga i standby/strem-
spare—modus.

ChummieAlarmenhet

Alarmenheten er ikke vanntett. Ikke la alarmenheten komme i
kontakt med vann og ikke handter enheten med vate hender. For &
rengjore enheten tork lett med en torr klut.

dfIntelliFlex Sensor

Etter bruk vask begge overflatene av sensoren med varmt vann og
tork lett med en torr klut. Ikke bruk sépe eller oppvaskmiddel.
Ikke dra i sensorledningen og ikke stikk, klipp, eller skrap sen-
soren. Ikke legg sensorpluggen i vann.

LANGTIDSOPPBEVARING

Chummiebehandlingssystem for sengeveeting er laget for a tale
temperaturer mellom 0°C-50°C. Dersom systemet ikke blir brukt
i en lengre periode ta ut sensorpluggen fra alarmenheten, fjern
batteriene fra enheten, og oppbevar pa en kjolig og terr plass.

BATTERISKIFT OG GJENVINNING
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Ikke bland gamle og nye batterier. Erstatt gamle batterier med nye
AAA batterier. Sett inn batteriene i riktig retning etter polaritet
som vist i batteriskuffen. Gjenvinn batteriene i henhold til lover
og regler. Kast eller gjenvinn alarmenheten og sensoren pa
samme mate som ikke-eksplosjonsfarlige elektronikkprodukter.

ADVARSEL

Chummie — behandlingssystem for sengevating er ikke et
leketoy og ma holdes borte fra sma barn. Den heoye alarmen kan
skremme barnet ved oppvéakning. Ta tilstrekkelige forholds-
regler for & gjore barnet kjent med alarmtonene. Alltid legg
sensorkabelen pa innsiden av skjorten. Sensoren er ikke laget for
a deles mellom flere brukere. Folg god hygiene og bruk egen
sensor for hver bruker. Vask alarmenheten og sensoren hver natt
for bruk.

GARANTI

Theos Medical Systems garanterer CHUMMIE alarmenheten i
en periode pa opp til ett r, og IntelliFlex sensoren i en periode
pa opp til tre maneder mot material- og produksjonsfeil ved
vanlig bruk fra kjopsdato. Garantien er ikke overforbar og
omfatter ikke feilbruk, misbruk, eller skader fra uaktsomhet. Se
garantikortet for fullstendige detaljer.
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CHUMMIE overgar forventet krav til konstruksjon, bruk og sik-
kerhet. Alarmenheten er batteridrevet med dobbel isolering og
ekstra beskyttelse. Sensorens lekkasjestrom er mindre enn
kravene for medisinsk kirurgisk verktey; mindre enn 8 A under
alle forhold og mindre enn 1A nér sensoren er vat.
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Chumie enurese alarm blir brukt til a behandle
sengeveeting om natten (nattenurese) for barn som er fem
ar eller eldre. Nar tilfeller av sengeveeting forekommer vil
sensoren detektere urin og alarmenheten piper, vibrerer
og blinker for a vekke opp barnet. Over tid vil barnet
tilvenne seg til a vakne opp raskere ved hver hendelse, og
vil omsider vakne opp for sengeveeting forekommer. For a
unnga at barnet blir tilvent en type alarm kan du velge
mellom 8 ulike toner, justere volumnivd, og kontrollere
vibrering. Bruk framgangsskjemaet for a holde rede pa
barnets daglige fremgang. En vellykket behandling
krever talmodighet og positive oppfordringer, og kan ta
noen mdaneder. Chummie bor brukes hver natt frem til
minst 14 sammenhengende torre netter er oppnddd. Etter
dette kan programmet avsluttes.

Pakkens Innhold

Chummie alarmenhet, IntelliFlex sensor, festeklippe, 2 AAA batter-
ier, bruksanvisning og oppstartsguide, fremgangsskjema, diplom og
garantikort.



OPPSTARTSGUIDE
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DETALJERT BRUKSINSTRUKSJON

BLI KJENT MED CHUMMIE

A - Festeklemme B - Sensorkontakt C - Batteriluke
D - Aktiver-knapp E - Programbryter (3 stillinger)

INNSETTING AV BATTERIER

Fjern festeklippen fra baksiden av alarmenheten ved & presse op-
pover fra bunnen av klippen eller ved a losne alarmenheten fra
sidene pa klippen. Ta av batteriluken ved a skyve den mot
bunnen av alarmenheten. Sett inn 2 AAA batterier (inkludert).
Alarmenheten vil sla seg pa med en rekke pip, vibreringer og
blinkende lys. Steng batteriluken ved a skyve den forsiktig op-
pover mot toppen av alarmenheten. Sett festeklippen pa plass
igjen.

Dersom alarmen piper én gang per minutt og/eller

knappene pa alarmenheten ikke virker, skift batteriene.

Sensoren ma vaere frakoblet fra alarmenheten for a
velge alarmtone, lydniva, eller vibrering.

For a forlenge levetiden pa batteriene, ta ut sensor-
A pluggen fra alarmenheten nar den ikke er i bruk.

PROGRAMMERING AV TONE, LYDNIVA OG VIBRERING

b
Ta ut sensorpluggen fra alarmen- =\
heten. Trykk péa “aktiver” knap- :
pen en kort stund. Alarmenheten
vil pipe én gang og programbry-
teren vil nd vare aktiv i 10 ”
sekunder. Alarmen kan na foran- ==
dres ved bruk av programbry-
teren.

¢ Velg alarmtone ved & trykke programknappen innover. Det er
8 toner a velge mellom. Den niende tonen er lydles — kun
vibrering og lys.

¢ Ok eller reduser lydnivaet ved & vekselvis skyve program-
knappen oppover. Laveste lydstyrke er omtrent halvparten av
hayeste lydstyrke.

¢ Aktiver eller deaktiver vibrering ved & vekselvis skyve
programknappen nedover.

Alarmenheten vil gé i standby/stromspare—modus 10 sekunder
etter at forandringer er gjort med programbryteren. Program-
knappen er deaktivert i standby/stremspare—modus. For & pro-
grammere en ny alarm, gjenta punktene ovenfor.

FESTE ALARMENHET OG SENSOR

Fest alarmenheten pa uts-
iden av kragen, eller rundt
armen med armband (solgt
som tilbehor). Fest sensoren
pa utsiden av barnets under-
toy. Veer sikker pa at frems-
iden av sensoren (svart over-
flate) berorer undertoyet.
Teip baksiden av sensoren
(hvit overflate) med Flexi-
tape (inkludert). Eventuelt
kan sensoren teipes mellom
to lag av undertoy. Frems-
iden pé sensoren ma vendes
inn mot barnet.
Trekk kabelen pé innsiden av skjorten.

Ikke la sensoren komme i direkte kontakt med huden

da dette kan resultere i falsk alarm.




